
福祉用具ヒヤリハット　研修教材（講師用）

Case：422
脚部が突然外れて落下し、利用者の足先が挟まれた

場面の説明

車いすからベッドに移乗しようとしたところ、特殊寝台の脚部が外れベースフレームが落下、利用者の足先が挟まれた

利用シーン 起居・就寝

移乗
 

主な利用場所 寝室 

介護保険の種目 特殊寝台

分類コード
(CCTA95)

181209 (電動ギャッチベッド)

 

介護テクノロジー －

二次元バーコード

解説

主に在宅で使用される特殊寝台では、脚部品の固定にプッシュリベットという繰り返し着脱できる樹脂部品が採用され
ている機種が多くあります。この事例はプッシュリベットの外れた状態で使用していたことが原因であり、その要因と
して組立時のミスや、繰り返し使用での劣化などから固定力が不十分になっていたことも考えられます。確実な組立作
業はもちろんですが、劣化した際には消耗品という意識で交換することも考慮しましょう。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：プッシュリベットが外れることを想定していなかった
モノ：繰り返しの使用で変形すると固定力が落ちる構造であった
管理：組立に十分な時間が確保されていなかった
管理：組立後のチェック項目に部品の変形や劣化の項目がなかった
管理：プッシュリベットを消耗品として扱っていなかった
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福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付： 所属： 氏名：

Case：422

脚部が突然外れて落下し、利用者の足先が挟まれた
事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

車いすからベッドに移乗しようとしたところ、特殊寝台の脚部が外れベースフレームが落下、利用者の足先
が挟まれた

どのような要因が考えられますか？ どのような対策が必要でしょうか？

人（本人・介護者・関係者）の要因

モノ（福祉用具）の要因

環境の要因

管理の要因

メモ
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