
福祉用具ヒヤリハット　研修教材（講師用）

Case：43
ベッドを最大の高さにしたまま、介助者が目を離してしまい、利用者が落下しそうになる

場面の説明

ベッドを高くしたまま、利用者から目を離し、利用者が落ちそうになった

利用シーン 起居・就寝

立ち座り
 

主な利用場所 寝室 

介護保険の種目 特殊寝台

分類コード
(CCTA95)

181209 (電動ギャッチベッド)

 

介護テクノロジー －

二次元バーコード

解説

介助者の不注意が大きな要因であると言わざるをえません。介助者の腰痛予防などの目的でベッドの高さを上げること
は大切ですが、たとえわずかな時間でも目を離す際には、安全な高さにしましょう。また、おむつ交換や更衣の介助の
際には万全に準備をして、途中でベッドから離れることが無いよう注意しましょう。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：ベッドの高さを定位置に戻し忘れた
人：危険な状態で利用者から目を離してしまった
環境：安全な操作方法、介助手順を教えてくれる人が周囲にいなかった
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福祉用具ヒヤリハット　研修教材（受講者用）

日付： 所属： 氏名：

Case：43

ベッドを最大の高さにしたまま、介助者が目を離してしまい、利用者が落下しそう
になる

事例詳細

回答前に見ないこと

場面の説明

ベッドを高くしたまま、利用者から目を離し、利用者が落ちそうになった

どのような要因が考えられますか？ どのような対策が必要でしょうか？

人（本人・介護者・関係者）の要因

モノ（福祉用具）の要因

環境の要因

管理の要因

メモ
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